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PRØVEUTTAKSVEILEDER: BACTOSWIPE 

 

For å sikre god kvalitet på analysen, er korrekt prøveuttak og behandling av 
prøvematerialet avgjørende. Denne veilederen beskriver PatoGens retningslinjer for 
uttak og håndtering av bakteriologiske prøver ved bruk av pensel og rør med flytende 
transportmedium. Alle prøveuttak må registreres direkte i Patolink. 

 

GENERELLE ASPEKTER 

• Bruk ett rør per pensel. Hvis du tar flere prøver fra samme fisk, skal hver prøve ha sitt eget rør. 

• Merk hvert rør med: Dato for prøveuttak, fiskenummer (A, B, C osv.), merdnummer og organ. 
Registrer all informasjon i PatoLink. 

• Samsvar er viktig: Merd- og fiskenummer må være identiske på prøvematerialet som sendes 
inn til PCR, histologi og bakteriologi. 

• Oppbevaring: Rør med transportmedium skal oppbevares i romtemperatur, beskyttet mot 
direkte sollys, frem til bruk. 

• Transportmedium: 

o Rød kork = NaCl (Bactoswipe Salt) 

o Blå kork = uten tilsetningsstoffer (Bactoswipe Plain) 

• Bruk alltid den medfølgende sterile penselen ved prøveuttak for bakteriologi. 

• Anbefalte organer: Nyre eller sårkant. Andre vev (milt, hjerte) kan være relevante ved 
sykdomstegn. 

• Ved mistanke om Moritella viscosa: Bruk transportmedium med Salt (rød kork) og hold 
prøven nedkjølt under transport. 

• For anbefalt bruksområde og validerte agens, vennligst ta kontakt med patogen sitt 
fiskehelseteam (FHT) 
 

PRØVEUTTAK 

• Merk rør med:  Dato for prøveuttak, fiskenummer, merdnummer og organ. Hvis du tar to prøver 
fra samme individ, bruk separate rør og pensel per organ. Bruk vannfast tusj eller gråblyant 

• Slik gjør du: 

1. Bryt perforeringen på penselen (Figur 1, B). 

2. Før penselen inn i/på organet eller rett utenfor randsonen av forandringen (sår, byll osv.) 
(Figur 1, C). Roter for å mette penselhodet. 

3. Skru av lokket på røret og før penselen med hodet først ned i væsken (Figur 1, D). 

4. Klipp av aluminiumspinnen ved kanten av røret (Figur 1, E). Desinfiser klipperen før 
bruk. 

5. Skru på lokket (Figur 1, F) og sjekk at det sitter riktig (Figur 1, G). 
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Figur 1: Prosess prøveuttak - A, B, C, D, E, F, G 

 
FORSENDELSE 

• Send prøvene raskest mulig med ekspress over natt, slik at de er på laboratoriet innen 48 
timer etter uttak. På grunn av begrenset holdbarhet etter prøvetaking anbefales det å bruke 
AGAR skåler ved uttak dersom de ikke vil nå laboratoriet i tide. 

• Oppbevar kjølig rett etter prøvetaking og frem til forsendelsen. 

• Pakking: 

o Legg rørene i ziplock-pose med absorbsjonsmateriale. 

o Legg posen i perforert konvolutt med kjøleelement. 

• Merk pakken: “BIOLOGISK STOFF KATEGORI B“ og PG-nummer. 

• Send til:  
 

 
OMFANG AV ANALYSEOPPDRAG OG SVARTIDER 

• Svartid for bakteriologi avhenger av bakterievekst. 

• Større ordre (>10 rør) må avtales med PatoGen på forhånd. 

 

Har du spørsmål eller noe er uklart ta kontakt med Patogen på 70116900 eller post@patogen.no

Fürst Medisinsk Laboratorium AS 
Søren Bulls vei 25 
1051 OSLO 
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